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Chrzanow 2019 -10-17

Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z.0.0 dzialajgc na podstawie
art.38 ust.1li 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2018
poz.1986 ) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Dotyczy: ,,Dostawa sprz¢tu medycznego do wyposazenia nowobudowanej
Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia przy ul. Pogorskiej w Chrzanowie”
Znak sprawy: ZLA-ZP-752w/13-b/19

Pytania dotyczace Czesci V- Fotel ginekologiczny:

Dotyczy pkt. 2: Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o dtugosci
calkowitej z segmentem podudzia — 1683 mm, oraz bez segmentu podudzia- 1190 mm?
Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzetu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 3: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o r6znych
szerokosci leza: w najszerszym punkcie oparcia plecow 630mm natomiast w najszerszym
punkcie oparcia n6g 570 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci fotel ginekologiczny o roznych szerokosci leza: w najszerszym punkcie
oparcia plecéw 630mm natomiast w najszerszym punkcie oparcia nég 570 mm

Dotyczy pkt. 4: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o szerokosci
siedziska wynoszacej 600mm ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci fotel ginekologiczny o szerokosci siedziska wynoszacej 600mm

Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o szerokosci
oparcia plecéw wynoszacej 630mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci fotel ginekologiczny o szerokosci oparcia plecow wynoszacej 630mm



Dotyczy pkt. 6 i 7: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o
regulowanej wysokosci siedziska (w pozycji fotelowej i pozycji poziomej) w zakresie 610
mm do 810 mm ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzetu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 8: Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o kacie
uniesienia oparcia plecow w zakresie od -13 stopni do + 78 stopni ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci fotel ginekologiczny o kacie uniesienia oparcia plecow w zakresie od -
13 stopni do + 78 stopni

Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o elektrycznej
regulacji siedziska w zakresie -4° do +13°

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzgtu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o
mozliwosci regulacji pozycji anty-Trendelenburga 4 stopnie ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzgtu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny o
dopuszczalnym obcigzeniu wynoszacym 180 kg ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzetu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 21: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny wyposazony
w: regulacje wysokosci fotela, niezalezna regulacja katasiedziska, zmiana kata oparcia plecow
z jednoczesna

z segmentem siedziska realizowane sitownikami

elektrycznymi za pomocg pilota przewodowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzgtu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 21: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny wyposazony -
w: regulacje wysokosci fotela, niezalezna regulacja katasiedziska, zmiana kata oparcia plecow
z jednoczesna

z segmentem siedziska realizowane sitownikami

elektrycznymi za pomoca sterownika noznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzgtu o parametrach okreslonych w SIWZ.



Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny wyposazony
w: Regulacja przechytow Trendelenburga i anty-Trendelenburga

realizowana sitownikiem elektrycznym przy

jednoczesnej zmianie kata oparcia plecow i segmentu

siedziska sterowana za pomocapilota przewodowego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy planuje zakup sprzetu o parametrach okreslonych w SIWZ.

Dotyczy pkt. 22: Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny wyposazony
w: Regulacja przechytéw Trendelenburga i anty-Trendelenburga

realizowana sitownikiem elektrycznym przy

jednoczesnej zmianie kata oparcia plecéw i segmentu

siedziska sterowana za pomocg sterownika noznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny wyposazony w: Regulacja
przechyléw Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana sitownikiem elektrycznym
przy jednoczesnej zmianie kata oparcia plecow i segmentu siedziska sterowana za pomocg
sterownika noznego

Dotyczy pkt. 23: Czy Zamawiajgcy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny posiadajacy
bezszwowa tapicerke, miske ginekologiczng

ze stali nierdzewnej, rolke papieru podktadowego,

umieszczong wiszgcg za oparciem plecow,

listwy do mocowania wyposazenia tylko w siedzisku ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci wysokiej klasy fotel ginekologiczny posiadajacy bezszwowg tapicerke,
miske ginekologiczng ze stali nierdzewnej, rolke papieru podktadowego,

umieszczong wiszacg za oparciem plecow, listwy do mocowania wyposazenia tylko w
siedzisku

Dotyczy pkt. 24: Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wysokiej klasy fotel
ginekologiczny posiadajgcy niezwykle komfortowe podkolanniki, z regulacjg dtugosci
ramienia co pozwala na dostosowanie ich pod kazdego wzrostu pacjentke ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci wysokiej klasy fotel ginekologiczny
posiadajacy niezwykle komfortowe podkolanniki, z regulacjg dtugosci ramienia co pozwala
na dostosowanie ich pod kazdego wzrostu pacjentke




